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ΠΡΟΣ:  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
 
Προδιαγραφές αναλυτού – αντιδραστηρίων καθώς και απαιτούμενες ποσότητες 
αντιδραστηρίων  για το ανοσοαιματολογικό εργαστήριο  για  το έτος 2026. 
  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
 

1. Όλα τα αντιδραστήρια να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες στα ελληνικά. 

2. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. 

3. Τον κωδικό της παρτίδας και την ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης.  

4. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.  

5. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις η προφυλάξεις.  

6. Οι προσφερόμενες συσκευασίες θα πρέπει να είναι ανάλογες του όγκου 

εξετάσεων. 

7. Να έχουν κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξης. 

8. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για την χρήση τους σε 

αναλυτές. 

9. Ο προσφέρων οφείλει να αναφέρει την χώρα προέλευσης των αντιδραστηρίων 

και το εργοστάσιο κατασκευής.  
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10. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξης του και 

ενώ έχουν τηρηθεί  οι προβλεπόμενες συνθήκες συντήρησης υποχρεούται ο 

προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας.  

11. Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής να μην έχει παρέλθει το 1/3 

τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του. 

12. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ελέγχου. 

13. Ο λίαν ευαίσθητος χώρος της Αιμοδοσίας απαιτεί την εκτέλεση του έργου της με 

αντιδραστήρια στα οποία υπάρχει εκτεταμένη εμπειρία στον Ελληνικό και το 

διεθνή  χώρο. 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν α) τον προσδιορισμό ομάδων 

αίματος του ΑΒΟ και Rhesus συστήματος και των λοιπών ερυθροκυτταρικών 

αντιγόνων που έχουν κλινική σημασία, β) την δοκιμασία συμβατότητας  γ)  τον 

προσδιορισμό της ανάστροφης ομάδος αίματος του ΑΒΟ, δ) έμμεση Coombs για τον 

έλεγχο των αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων  στον ορό του αίματος, ε) την άμεση 

Coombs  στ) σειριακές αραιώσεις για την ανίχνευση αντισωμάτων (τιτλοποίηση 

Rhesus D) λόγο ευαισθητοποίησης κατά την εγκυμοσύνη . 

Οι εξετάσεις αυτές μπορεί να γίνουν με  δυο  διαφορετικές τεχνικές: 

α) Κλασσική τεχνική με αντιδραστήρια χειρός σε πλάκα ή σε σωληνάριο. 

β)  Ημιαυτόματη και αυτόματη τεχνική σε στήλες. 

Τα πλεονεκτήματα των ημιαυτόματων και αυτομάτων τεχνικών  είναι η 

προτυποποίηση της συγκολλητινοαντίδρασης, ώστε να επιτρέπεται αντικειμενική, 

απλή, ταχεία, αξιόπιστη ανάγνωση του αποτελέσματος. Παρέχει  μεγαλύτερη 

ασφάλεια  στο προσωπικό, διότι μειώνει την επαφή του χρήστη με τα δείγματα 

αίματος και αποτελεί βασική τεχνική στην Αιμοδοσία.  Η κλασσική τεχνική σε 

σωληνάριο αποτελεί  τεχνική αναφοράς είναι  παλαιότερη τεχνική και καθώς δεν 

μπορεί να προτυποποιηθεί  χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική των αποτελεσμάτων 

της τεχνικής των στηλών. Ο συνδυασμός των δυο τεχνικών είναι απαραίτητος για 

τα αδιευκρίνιστα αποτελέσματα ενώ επιβάλλεται και από τον νόμο η εφαρμογή 

δυο διαφορετικών τεχνικών για την αντιμετώπιση ασυμβατοτήτων και την 

αξιοπιστία του εργαστηρίου. 
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Για τις τεχνικές των στηλών ζητείται συνοδός εξοπλισμός από τις εταιρείες στις 

οποίες θα κατακυρωθούν τα αντιδραστήρια τόσο για τα ημιαυτόματα συστήματα όσο 

και για τους αυτόματους αναλυτές. Οι αναλυτές προσφέρουν σημαντικά στην 

λειτουργία του τμήματος τόσο από πλευράς ταχύτητας αλλά και ποιότητας αφού 

οδηγούν σε πλήρη προτυποποίηση των αποτελεσμάτων. 

 

Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ  ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ  ΕΠΙ ΠΛΑΚΟΣ   

 
Τα αντιδραστήρια για την ανίχνευση - ταυτοποίηση αντιγονικών ομάδων 

ερυθροκυττάρων για τη άμεση και έμμεση Coombs (μικρό και μεγάλο πάνελ) και την 

δοκιμασία συμβατότητας πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές: 

1. Να είναι άριστης ποιότητας αντιοροί, κάτι που πιστοποιείται αφ’ ενός από την 

υψηλή συγγένεια και ειδικότητά τους και αφετέρου από τον τίτλο τους. 

2. Να μην προκαλούν διασταυρούμενες αντιδράσεις ή φαινόμενα προζώνης.  

3. Να έχουν υψηλή ευαισθησία για ανίχνευση ομάδων χαμηλής αντιγονικότητας και 

να  είναι απαλλαγμένα  από μη  ειδικά αντισώματα ώστε να αποφεύγονται 

ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 

4. Τα αντιδραστήρια χωρίς αραίωση να δίνουν σαφή συγκόλληση 3-4 σταυρών με 

εναιώρημα ερυθροκυττάρων  ειδικότερα για αντιγόνα ΑΒΟ και Rhesus. 

5. Να είναι μονοκλωνικοί ή πολυκλωνικοί οροί ή οροί με μείγμα μονοκλωνικών και 

πολυκλωνικών αντισωμάτων. 

6. Να είναι διαθέσιμη πλήρης γκάμα αντιδραστηρίων.  

7. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά  ISO. 

8. Η συγκολλητική τους δράση να συμφωνεί με τα standards της Αιμοδοσίας μας 

που έχει οικοδομηθεί εδώ και χρόνια  και στα οποία το προσωπικό της 

Αιμοδοσίας είναι εξοικειωμένο ώστε να διασφαλίζεται ασφαλής λειτουργία της 

Αιμοδοσίας. 

9. Να υπάρχει εμπειρία από την χρήση τους τόσο σε μεγάλες Αιμοδοσίες της 

Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΗΠΑ που να αποδεικνύεται από 

συνημμένο πελατολόγιο ή/και δημοσιεύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία.  

10. Η εταιρεία θα πρέπει να προσφέρει αποδεδειγμένα πλήρη και άμεση τεχνική 

κάλυψη όταν αυτό ζητηθεί. 

11. Το αντι-D να είναι μείγμα μονοκλωνικών αντιορών IgG, IgM.  
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12. Ο χρόνος ζωής να είναι μεγάλος, να μην έχει παρέλθει το 1/3 της  συνολικης 

διαρκειας ζωης τους. 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 

 
1)  Anti A: 60 fl   
2)  Anti-B: 60 fl   
3)  Anti-D: 60 fl 
4)  Anti-AB: 60 fl   
5)  Anti-A1: 40 fl  
6)  Anti-H: 10  fl 
7)  Anti-C: 120 fl 
8)  Anti-c: 120 fl 
9)  Anti-E: 120 fl 

10)  Anti-e: 120 fl 
11)  Anti Kell: 50 fl 
12)  Dialiss:  20 fl 
13)  Antihuman globulin: 10 fl 
14) Albumin 22% : 8 fl 

 

Β. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ  ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΣΤΗΛΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  ΓΕΛΗΣ Ή 
ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
 

Το αυτόματο και ημιαυτόματο σύστημα να εκτελούν τις παρακάτω εξετάσεις:  

1. Προσδιορισμό ομάδων αίματος ABO, ανάστροφης ομάδας  με γνωστά 

ερυθρά, πλήρους φαινοτύπου Rhesus  και Kell. 

2. Επιβεβαίωση ομάδας.  

3. Δοκιμασία συμβατότητας.  

4. Ανίχνευση αντισωμάτων με γνωστά ερυθρά και με κατεργασία με ένζυμο 

(έμμεση Coombs μικρό και μεγάλο πάνελ). 

5. Τυποποίηση αντισωμάτων.  

6. Άμεση δοκιμασία Coombs. 

7. Έλεγχος όλων των  ερυθροκυτταρικών αντιγόνων. 

8. Ανίχνευση ομάδας νεογέννητου. 

9. Εξετάσεις διασταύρωσης και έμμεσης Coombs (μικρό και μεγάλο 

 Panel) με χρήση ενζυματικών τεχνικών. 

10. Σειριακές αραιώσεις για προσδιορισμό τίτλου αντισωμάτων. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι αναλυτές προσφέρουν σημαντικά στη λειτουργία του τμήματος τόσο από πλευράς 

ταχύτητας αλλά και ποιότητας αφού οδηγούν στην προτυποποίηση  των 

αποτελεσμάτων. Ο κύριος όγκος της δουλειάς στο ανοσοαιματολογικο εργαστήριο 

σήμερα διενεργείται με ημιαυτόματη τεχνική. Από την προμηθεύτρια εταιρεία στην 

οποία θα κατακυρωθούν τα αντιδραστήρια για την τεχνική στηλών με ημιαυτόματο 

σύστημα ζητείται και αυτόματο σύστημα για την εκτέλεση όλων των παραπάνω 

εξετάσεων (1 έως και 10). 

i. Το αυτόματο σύστημα να αποτελείται από αυτόματο αναλυτή, ηλεκτρονικό 

υπολογιστή για τον προγραμματισμό και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, 

εκτυπωτή για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων, και σύστημα 

ανάγνωσης/αναγνώρισης και εκτύπωσης BAR-CODE. Ειδικότερα δε να ισχύουν 

τα παρακάτω: 

1. Ο Αναλυτής να είναι συνεχούς (continuous) φόρτωσης δειγμάτων και 

αντιδραστηρίων. 

2. Ο αναλυτής να είναι σε 24ωρη ετοιμότητα. 

3. Για την ελαχιστοποίηση λαθών εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης, το 

σύστημα να έχει δυνατότητες προγραμματισμού οποιουδήποτε 

συνδυασμού εξετάσεων για κάθε δείγμα με   προγραμματισμό:  

α) με εξωτερική εντολή για προϋπάρχον BAR-CODE, όπως είναι το BAR-

CODE του ΝΑΤ, καθώς και  

β) με οποιοδήποτε άλλο τύπο BAR-CODE κατάλληλο για αιμοδοσία. 

4. Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού επειγόντων δειγμάτων (STAT) 

χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του. 

5. Να δίνεται η δυνατότητα Reflex Testing, δηλαδή αυτόματου 

προγραμματισμού εξετάσεων με βάση τα αποτελέσματα των ήδη 

εκτελούμενων εξετάσεων (πχ σε περίπτωση θετικής έμμεσης Coombs να 

μπορεί να γίνεται αυτόματα ο προγραμματισμός πάνελ). 

6. Η ταχύτητα του αναλυτή για τη διεκπεραίωση των εξετάσεων να είναι η 

μέγιστη δυνατή. 

7. Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσματος για ένα δείγμα να είναι ο 

μικρότερος δυνατόν. 
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8. Να διαθέτει τον απαραίτητο χώρο αποθήκευσης/φόρτωσης 

αντιδραστηρίων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του 

αναλυτή για όλες τις εξετάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημερήσιας 

ρουτίνας. 

9. Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων με BAR-CODE. 

10. Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης/αναγνώρισης δειγμάτων με BAR-CODE. 

11. Οι προσφερόμενοι ειδική αντιοροί να είναι συνιστώμενοι  για την μέθοδο 

(εταιρεία η αναλυτή) που προσφέρονται και να επικυρώνονται από τις 

οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του του αντιδραστηρίου. 

12. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης της στάθμης και της ποσότητας κάθε 

αντιδραστηρίου, του χρόνου ζωής επί του αναλυτή και της ημερομηνίας 

λήξης των αντιδραστηρίων, και να ενημερώνει άμεσα τον χειριστή. 

13. Να διασφαλίζεται η σταθερή συγκέντρωση των εναιωρημάτων και των 

αντιδραστηρίων με αυτόματη ανακίνηση ή ανάδευση τους.  

14. Τα αντιδραστήρια, και οι οροί ελέγχου (Controls)  να είναι έτοιμα προς 

χρήση χωρίς να απαιτείται ανασύσταση. 

15. Ο χρόνος ζωής των αντιδραστηρίων να είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες. 

16. Να διαθέτει δειγματολήπτη με τουλάχιστον 35 θέσεις δειγμάτων και να 

είναι δυνατή η προσθήκη ή η αφαίρεση δειγμάτων στον αναλυτή χωρίς τη 

διακοπή της λειτουργίας του. 

17. Να δέχεται όλα τα μεγέθη κοινών σωληναρίων. 

18. Να έχει τη δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων σε δείγματα ορού, 

πλάσματος  ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης.  

19. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης της στάθμης και του πήγματος των 

δειγμάτων. 

20. Να εντοπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα των 

προδιανεμημένων αντιδραστηρίων (πχ στήλες) πριν τη διενέργεια της 

εξέτασης. 

21. Η διάτρηση του καλύμματος των κασετών να γίνεται από κατάλληλες 

κεφαλές ανάλογα με το προφίλ των εξετάσεων, ώστε να αποφεύγονται οι 

επιμολύνσεις μεταξύ διαφορετικού τύπου κασετών. 

22. Να μπορεί να χρησιμοποιεί μερικώς χρησιμοποιημένες κασέτες. 
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23. Να έχει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το υπάρχον εξωτερικό 

πληροφοριακό σύστημα (λογισμικό SLIS, LIS κλπ.) του Νοσοκομείου με 

δαπάνη του προμηθευτή. 

24. Το λογισμικό λειτουργίας να είναι φιλικό προς τον χειριστή. 

25. Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης και αποθήκευσης των εικόνων  των 

αποτελεσμάτων και από τις δύο πλευρές, όπου απαιτείται, για μεγαλύτερη 

ασφάλεια κατά την αξιολόγηση (ευκολότερη αντίληψη οποιουδήποτε 

αμφίβολου αποτελέσματος) και για μελλοντική χρήση. 

26. Να υποστηρίζει τη δυνατότητα χειρισμού εξ’ αποστάσεως μέσω 

τηλεφωνικής γραμμής για άμεση διόρθωση βλαβών από εξειδικευμένο 

προσωπικό. 

27. Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση σε 24ωρη βάση. 

28. Να προσφέρονται όλα τα ζητούμενα αντιδραστήρια του Πίνακα 1. 

29. Να αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα του αναλυτή να εκτελεί όλες τις 

εξετάσεις που ζητούνται. 

ii. Το ημιαυτόματο σύστημα να αποτελείται από επωαστήρα, φυγόκεντρο, 

στατώ, επαναληπτική πιπέτα/ες σταθερών όγκων, ηλεκτρονική/ές ή 

χειροκίνητη/ες, οι οποίες να έχουν έτοιμους τους απαιτούμενους όγκους για τη 

διενέργεια των εξετάσεων, τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια μετρούμενου όγκου 

και τη μεγαλύτερη δυνατή επαναληψημότητα,  και να υπάρχει δυνατότητα 

άμεσης εξυπηρέτησης σε περίπτωση βλάβης.  

1. Να δίνει καθαρές και σταθερές αντιδράσεις με διαβάθμιση.  

2. Να μην δίνει ψευδείς αντιδράσεις. 

3. Να διαθέτει ποιοτικό έλεγχο της μεθόδου. 

4. Να προσφέρονται όλα τα ζητούμενα αντιδραστήρια του Πίνακα 1. 

5. Ο χρόνος ζωής των ειδικών αντιορών να είναι τουλάχιστον 1 έτος. 

6. Τα ερυθροκύτταρα να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής.  

7. Τα αντιδραστήρια να έχουν σήμανση CE και ISO. 

8. Να παρέχεται ο απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός (φυγόκεντρος, 

επωαστήρας, στατώ, επαναληπτική πιπέτα/ες προκαθορισμένων  όγκων, 

ηλεκτρονική/ές, οι οποίες να έχουν έτοιμους τους απαιτούμενους όγκους 

για τη διενέργεια των εξετάσεων, τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 

μετρούμενου όγκου και τη μεγαλύτερη δυνατή επαναληψημότητα, ενώ ο 
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προμηθευτής να υποχρεούται να φέρει και δεύτερο σετ του ανωτέρω 

εξοπλισμού εάν το απαιτεί ο φόρτος εργασίας του εργαστηρίου ή εάν 

υπάρξει βλάβη. 

9. Ο εξοπλισμός να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να διακρίνεται από 

υψηλής ευαισθησίας αποτελέσματα. 

10. Να παρασχεθεί κατάλογος χωρών ή αιμοδοσιών του εξωτερικού  και 

αιμοδοσιών στην Ελλάδα, στις οποίες είναι εγκατεστημένος ο αναλυτής, με 

σαφή αναφορά για το είδος των εξετάσεων που εκτελούνται κατά 

περίπτωση. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 

1) Καθορισμός ομάδων  ΑΒΟ, Rhesus D με Control: 5000 

2) Συμβατότητα (διασταυρώσεις): 8400 

3) Επιβεβαίωση ομάδας ΑΒΟ/Resus  D δοτών αίματος και ασθενών 
προμεταγγισιακός έλεγχος: 9000 

4) Κάρτες νεογνών:  400 

5) Άμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού: 600 

6) Διερεύνηση θετικής Άμεσης Coombs: 80 

7) Καθορισμός πλήρους φαινοτύπου Rh και αντιγόνου Kell: 6000 

8) Κάρτες για ανάστροφη με δύο κύτταρα: 4200 

9) Κάρτες για τυποποίηση ομάδας μαζί με ανάστροφη: 5000 

10) Δοκιμασία ασθενούς D (Du/D weak), διότι το 15% των ομάδων, είναι οι D 
αρνητικοί: 800  

11) Ταυτοποίηση αντιγόνων άλλων συστημάτων αίματος και ειδικών υποομάδων 
ανά είδος:  

Anti Fya: 300 

Anti Fyb: 300 

Anti Jka   300 

Anti Jkb  300 

Anti S: 300 

Αντι s:  300 

Anti Lea: 300  

Anti Leb: 300 

Anti A1: 300 
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Anti Cw: 300 

Anti M: 300    

Anti N: 300 

Anti Kpa: 300 

Anti-Lua 300 

12) Ερυθρά για ανάστροφη ομάδα δύο κυττάρων: 51 συσκευασίες / έτος. 

13) Έμμεση Coombs τριών κυττάρων (μικρό panel) για κάρτα με πολυδύναμο 
αντισφαιρινικό ορό και ουδέτερου υποστρώματος για ένζυμο :  από 13 Kit/έτος. 

14) Έμμεση Coombs έντεκα κυττάρων (μεγάλο panel) για κάρτα με πολυδύναμο 
αντισφαιρινικό ορό και ουδέτερου υποστρώματος για ένζυμο: από 13 Kit/έτος  

 
      

 
 
 
 
 
                                                                                              Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1.                κ. Φιλίπποβιτς Σνεζάνα 

 
 
 

2.                  κ. Στεφάνου Ευαγγέλια 

 
 
 

3.                  κ. Ζυγά Χριστίνα 


